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Stralningsklassificering enligt IEC/EN 62471
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Beteckning
AirMaid
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Er referens
Mikael Eklund

Er produkt med typbeteckningen AirMaid har méatts och klassificerats enligt

IEC/EN 62471, se bifogad test tesultat.

Av rapporten framgar att produkten klassificerats som tillhorande Exempt.
Dvs stralningen ar inte klassificerad som farlig under 8 timmars arbete for

UV och synligt ljus.
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Matutforande:

Matningen utférder fran insuget och integrerat ljus fran ljusspiralerna mattes
ca 200 mm fran kallan, (enligt standard).

Matresultat:

1.8030¢-007

3

(Whem"2 nm))

5.0000s-008

L.
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Spektrum fran AirMade under drift.
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps (based on EU Directive 2006/25/EC)
Emission Measurement
: Action 3 5 n
Risk specirum Symbol Units Exempt Low risk Mod risk
Lirmnit Result Lirnit Result Lirnit Resuit
Actinic UV Suv(h) E: Wermn= 0,001 0,0001 0,003 - 0,03 -
Near Uy Euva Wemn2 10 0,009 33 - 100 -
Blue light By Ls Wemdegr! 100 45 10000 - 4000000
Blue light, —— o ~
small saurce B Es Wern 10 10 400
Retinal ther- - 5 o
o R Le Wermnsr 26000/a Limit | 28000/a - 71000/u
280000
Retinal ther- 6000/
mal, weak gy
visual stimu- R Lz L
lug** 100
e Eee Wern® 0,001 s 0003 003 A
Tabell pa méatdata
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